
 

 

GeoPT7 - GBPG-1, Garnet-Biotite Plagiogneiss 

Veranstalter:  International Association of Geoanalysts and Geostandards Newsletter - GeoPT7 

Ringversuchsmaterial:  GBPG-1, Garnet-Biotite Plagiogneiss 

RV geschlossen:  2000 – 7 

Literatur:  Proficiency Testing Report GeoPT7 (Laborcide CRB = H4) 

Hauptelemente [MA%] 

 CRB RV 1sRV Z-Score 

Na₂O 3,54 3,6 0,18 
 

MgO 2,52 2,6 0,09 
 

Al₂O₃ 15,95 15,9 0,2 
 

SiO₂ 64,96 64,95 0,71 
 

P₂O5 0,08 0,08 0,002 
 

K₂O 2,27 2,2 0,08 
 

CaO 2,85 2,8 0,05 
 

TiO₂ 0,712 0,694 0,024 
 

Fe₂O₃ tot. 6,02 6,03 0,02 
 

MnO 0,071 0,07 0,003 
 

Spurenelemente [µg/g] 

 CRB RV 1sRV Z-Score 

Ba 927 908 12 
 

Ce 90 103 1,2 
 

Co 20 19,5 0,3 
 

Cr 192 182 2,6 
 

Cu 31 30 0,4 
 

Ga 19 18,6 0,2 
 

La 49 53 0,8 
 

Mo 1,8 1,7 0,05 
 

Nb 8 9,9 0,22 
 

Ni 61 59,6 0,8 
 

Pb 16 14,1 0,24 
 

Rb 60 56 0,65 
 

Sr 388 363,5 2,6 
 

Th 12,5 11,3 0,23 
 

V 90 96,5 1 
 

Y 17 18 0,32 
 

Zn 81 80,3 0,7 
 

Zr 232 231,8 3,3 
 

 



 

Legende 

CRB: Ergebnisse CRB  –  RV: Ergebnisse Ringversuch  --  1s-RV: Standardabweichung Ringversuch 

Z-Score: Differenz des Messwertes vom Mittelwert des Ringversuchs  --  * Wert nicht zertifiziert 
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